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[Noted on back:] 


108 


Mint of the United States, 
Philadelphia, 
January, 1880 


J.J. Clark, of the Bureau of Weights & Measures, Wash. D.C. 


Result of his examination of the Standard Weights in the Mint. 


Recd. Jan. 31st 1880 
























































1 oz. weight is 0.0132 grain light 00002 
2 . 0.0235 “ 00002 
a id 0.0173 “ 

4“ = 0.0176 “ 00001 
a 0.0054 “ 000002 
6 “ * 0.0387 “ 

10 “ - 0.0286 “ 

20 “ e 0.0121 “ 

30 “ = 0.0485 grain heavy 

AQ “ Z 0.0241 grain light 000001 
50 “ ie 0.0726 “ 

100 “ fe 0.1713 “ 

200 “ i 0.2406 “ 

300 “ a 0.4914 * 

400 * - 0.2612 “ 

500 “ 7 0.5785 “ 000002 











